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Введение
Статистические данные о структуре лучевой диагно-
стики и дозах у пациентов применительно к регионам 
Российской Федерации регулярно собираются в рамках 
программы ЕСКИД (форма 3-ДОЗ). Собираемая инфор-
мация содержит следующие данные: 
– количество процедур с разбивкой их по видам и 
исследуемым органам/областям тела (рутинные рент-
геновские, компьютерная томография, специальные, 
радионуклидные); 
– значения средних эффективных доз у пациентов в 
расчете на одну процедуру, оцененные либо на основе из-
меряемых величин (значений произведения дозы на пло-
щадь (ПДП) или радиационного выхода рентгеновского 
аппарата) [1], либо с использованием средних расчетных 
значений эффективных доз на процедуру [2]. 
К достоинствам информации, содержащейся в фор-
ме 3-ДОЗ, можно отнести широкий охват сферы меди-
цинского облучения в России – от ЛПУ до Федерации 
и унификацию формата представления данных, а к ее 
недостаткам – использование средних расчетных зна-
чений эффективных доз на процедуру, что не позволя-
ет учитывать ни специфику аппаратуры, ни параметры 
проведения медицинских процедур на местах. В 2009 г. 
в среднем по России значения эффективных доз у паци-
ентов были оценены на основе измеряемых величин для 
приблизительно 40% процедур, в г. Санкт-Петербурге – 
только для 6% процедур. 
В 2009–2010 гг. ФГУН НИИРГ по согласованию с 
Комитетом здравоохранения Правительства Санкт-
Петербурга провел выборочное региональное иссле-
дование уровней облучения пациентов при проведе-
нии рентгенологических диагностических процедур 
в 20 лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) 
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г. Санкт-Петербурга (СПб) и Ленинградской области 
(ЛО). Были обследованы 52 рентгеновских аппарата, 
14 кабинетов компьютерной томографии, 9 отделений 
ангиографии. 
Цели исследования: 
– верификация дозиметрических данных, собираемых 
в рамках государственной программы ЕСКИД (статисти-
ческая форма 3-ДОЗ);
– сравнение средних уровней облучения пациентов 
между ЛПУ СПб и ЛО и с зарубежными данными; 
– сбор информации для последующего определения 
значений референтных диагностических уровней (РДУ) 
для отдельных видов рентгенологических процедур на 
основе реальных доз у пациентов.
В настоящей статье обсуждаются результаты регио-
нального исследования применительно к первым двум 
вышеуказанным целям работы. Что касается оценки ре-
гиональных значений РДУ, то этому аспекту работы будет 
посвящена отдельная статья. 
Материалы и методы
Набор физико-технических, дозиметрических и гео-
метрических параметров, необходимый и достаточный 
для оценки эффективной дозы у пациентов, зависит от 
технологии проведения медицинского исследования. 
В качестве исходной информации для определения эф-
фективной дозы при проведении рутинной рентгенологи-
ческой процедуры или интервенционного исследования 
необходимо использовать:
1. Физико-технические измеряемые параметры, 
определяющие поле рентгеновского излучения: 
– значение высокого напряжения на рентгеновской 
трубке (кВ);
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– общую толщину и материал фильтра рентгеновского 
аппарата (например, 4 мм Al); 
– радиационный выход рентгеновского аппарата 
(мГр•м2)/(мА•с) и экспозицию (мА•с); 
– произведение дозы на площадь за время проведе-
ния рентгенологической процедуры (сГр•см2);
2. Геометрические параметры рентгенологического 
исследования: 
– область исследования (легкие, череп, и т.п.);
– проекция (передне-задняя, задне-передняя, 
боковая);
– размеры поля облучения (высота и ширина пучка на 
приемнике изображения); 
– фокусное расстояние (расстояние от фокуса рент-
геновской трубки до приемника изображения).
Значение эффективной дозы E у пациента определя-
ется с помощью выражений:
E = Ф •K
d
, мкЗв или 
E = R •i • t • K
e
, мкЗв, (1)
где: Ф – измеренное значение произведения дозы на пло-
щадь, сГр • см2; 
R – радиационный выход рентгеновского излучателя, 
(мГр•м2)/(мА•с); 
i – ток рентгеновской трубки, мА; 
t – время проведения исследования, с; 
K
d
 и K
e
 – коэффициенты перехода от значения ПДП 
или R к эффективной дозе у пациента. 
Коэффициенты перехода K
d
 и K
e
 соответствуют зна-
чениям эффективной дозы при проведении данного 
рентгенологического исследования, полностью опре-
деляемого набором технических, геометрических и до-
зиметрических параметров (см. выше), нормированным 
на значение поглощенной дозы в воздухе на расстоянии 
1 м от фокуса трубки (K
e
, мкЗв/(мГр•м2)), либо на зна-
чение ПДП, измеренное за время проведения исследо-
вания (K
d
, мкЗв/(сГр•см2)). Их численные значения для 
рутинных рентгенологических процедур [1] и интервен-
ционных исследований [3] рассчитывали с помощью ком-
пьютерной программы EDEREX (Effective Dose Estimation 
at Roentgen Examinations) [4, 5]. Программа позволяет в 
режиме реального времени рассчитать значения средних 
поглощенных доз в более чем 20 органах и тканях тела 
человека и эффективную дозу с учетом параметров рент-
генологической процедуры, возраста и телосложения па-
циента. Расчеты эффективной дозы в соответствии с ее 
определением [6] проводились для условного человека, 
имеющего полный набор мужских и женских органов. 
Распределение поглощенной дозы рентгеновского 
излучения в теле пациента при проведении медицинского 
исследования методом компьютерной томографии (КТ) 
существенно отличается от такового при использовании 
традиционных методов рентгенографии или рентгено-
скопии. В случае компьютерной томографии распреде-
ление поглощенной дозы в исследуемом объеме более 
однородно за счет ротационной геометрии облучения. 
Перепад дозы от края к центру облучаемого объема (для 
средних размеров тела человека) составляет 2–3 раза, в 
то время как для традиционных методов рентгенографии 
или рентгеноскопии перепад дозы в передне-задней (за-
дне-передней) геометрии облучения пациента в несколь-
ко раз больше [7, 8].
Для характеристики дозы в воздухе на оси вращения 
источника рентгеновского излучения (величина, анало-
гичная радиационному выходу обычного рентгеновского 
аппарата) или распределения поглощенной дозы внутри 
пациента при проведении отдельного сканирования ис-
пользуют так называемый томографический индекс дозы 
(CTDI). Единица измерения CTDI – мГр. Величина CTDI 
определяется техническими параметрами протокола КТ-
исследования (сила тока и напряжение в рентгеновской 
трубке, время ротации, ширина коллимации среза), кон-
структивными особенностями сканера (геометрическая 
эффективность детектора, фильтрация рентгеновского 
излучения) и не зависит от характеристик пациента [7, 8]. 
Произведение дозы на длину (DLP
i
) является мерой 
поглощенной дозы излучения за i-е сканирование с уче-
том длины сканируемой области тела пациента. Значение 
DLP
i
 рассчитывают по формуле:
DLP
i 
 = CTDI • L
i
, мГр•см, (2)
где L
i
 – длина i-й области сканирования.
Значение DLP
tot
, характеризующее поглощенную дозу 
излучения за все КТ-исследование, рассчитывают по 
формуле:
DLP
tot
 = DLP
i 
, мГр•см, (3)
                i, 
где: DLP
tot
 – произведение дозы на длину за все КТ-
исследование, мГр•см; 
i – количество сканирований.
В соответствии с существующими требованиями все 
современные сканеры (после 2000 г.) отображают на кон-
соли и сохраняют в отдельный файл такие дозиметриче-
ские параметры как CTDI и DLP.
Для расчета эффективной дозы Е необходимо умно-
жить DLP на дозовый коэффициент e
DLP 
, соответствующий 
конкретной анатомической области исследования [7]:
E = DLP • e
DLP 
, мЗв,  (4)
где DLP – произведение дозы на длину (мГр•см), 
e
DLP 
– значение дозового коэффициента 
(мЗв•мГр-1•см-1).
Значения дозового коэффициента e
DLP
 для взрослых 
пациентов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значения дозового коэффициента e
DLP
 
в зависимости от области исследования [7]
Область 
исследования 
Значение дозового коэффициента, 
e
DLP
 (мЗв•мГр-1 см-1) 
Голова 0,0023
Шея 0,0054
Грудная клетка 0,017
Брюшная полость 0,015
Малый таз 0,019
Для сбора и анализа данных о параметрах проведения 
вышеперечисленных видов радиологических исследований 
были разработаны специальные анкеты. Параметры, зано-
симые в анкеты, характеризовали методики радиологиче-
ских исследований, проводимых в отдельном кабинете. 
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Собираемая информация относительно параметров 
проведения рутинных рентгенодиагностических проце-
дур была привязана к отдельному рентгеновскому каби-
нету (аппарату) и структурирована следующим образом:
1. Название рентгенологической процедуры.
2. Используемое напряжение на трубке, кВ.
3. Общая фильтрация пучка излучения рентгенов-
ского аппарата (например, 4 мм Al).
4. Идентификация проекции при проведении про-
цедуры (прямая передне-задняя; прямая задне-перед-
няя; боковая).
5. Среднее значение количества электричества для 
данной процедуры, мАс. 
6. Площадь поля на приемнике изображения, см см.
7. Расстояние источник (фокус рентгеновской 
трубки) – приемник изображения (пленка, экран) для дан-
ной процедуры (РИП), см.
8. Значение радиационного выхода рентгеновско-
го аппарата, (мГр•м2)/(мА•с).
9. Среднее измеренное значение ПДП для данной 
процедуры, (сГр·см2).
Значения радиационного выхода в зависимости от 
напряжения на трубке заимствовались из протоколов из-
мерений эксплуатационных параметров рентгеновского 
оборудования или измерялись собственноручно с помо-
щью дозиметра для контроля характеристик рентгенов-
ских аппаратов «Unfors Xi». Среднее значение ПДП для 
выбранных процедур оценивалось по результатам изме-
рений для 20–30 пациентов. В данной статье в качестве 
представителей рутинных рентгенодиагностических про-
цедур рассматривалась рентгенография черепа, грудной 
клетки, поясничного отдела позвоночника (ПОП) и брюш-
ной полости (БП). 
Аналогичный набор параметров регистрировался и 
при проведении интервенционных исследований. В зави-
симости от области исследования они подразделялись на 
следующие виды:
– исследования коронарных сосудов,
– исследования сосудов головного мозга,
– исследования органов брюшной полости,
– исследования органов малого таза (мочеполо-
вая система).
Каждый из вышеперечисленных видов интервенци-
онных исследований мог ограничиваться только диа-
гностическими целями (д) либо дополнительно включал 
определенные хирургические вмешательства (т). Всего 
за 2 года были собраны данные об условиях проведения 
около 1000 интервенционных исследований. 
Компьютерные томографические исследования под-
разделялись на исследования черепа, грудной клетки, 
брюшной полости и таза. За 2 года были собраны данные 
об условиях проведения более 900 КТ-исследований. 
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлены оцененные в результате 
проведения данного исследования средние значения эф-
фективной дозы у взрослых пациентов, подвергающихся 
рентгенографии черепа в прямой проекции, из 45 рентге-
новских кабинетов СПб и ЛО. Там же приведены средние 
значения эффективной дозы для этой процедуры в СПб 
и ЛО и в некоторых зарубежных странах [9, 10], а также 
значение эффективной дозы, рекомендуемое для ис-
пользования при заполнении таблицы 1100 формы 3-ДОЗ 
[2]. Видно, что разброс значений эффективных доз от 
минимального до максимального составляет для рентге-
нографии черепа более 15 раз, а их среднее значение в 
СПб и ЛО в два раза ниже значения, используемого при 
заполнении формы 3-ДОЗ. Значения эффективной дозы 
для этой процедуры в других странах несколько ниже, чем 
среднее значение в СПб и ЛО. 
Рис. 1. Средние эффективные 
дозы в 45 рентгеновских 
кабинетах СПб и ЛО у взрослых 
пациентов при проведении 
рентгенографии черепа 
в прямой проекции
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На следующем рисунке 2 аналогичное сравнение пред-
ставлено для процедуры рентгенографии легких в прямой 
проекции. В этом случае для 49 рентгеновских кабинетов 
в СПб и ЛО разброс средних значений эффективных доз 
от минимального до максимального составляет более 50 
раз, а их среднее значение в СПб и ЛО более чем в три раза 
ниже значения, используемого при заполнении формы 
3-ДОЗ. Только в одном из 49 ЛПУ значение эффективной 
дозы превысило значение дозы из рекомендаций по за-
полнению формы 3-ДОЗ. Значения эффективной дозы для 
этой процедуры в других странах, как правило, значитель-
но ниже, чем среднее значение в СПб и ЛО. 
В случае рентгенографии поясничного отдела по-
звоночника (рис. 3) для 48 рентгеновских кабинетов в 
СПб и ЛО разброс значений средних эффективных доз 
от минимального до максимального составляет более 
20 раз. Однако в этом случае среднее значение эф-
фективной дозы в СПб и ЛО по результатам нашего ис-
следования всего лишь на 20% ниже значения, исполь-
зуемого при заполнении формы 3-ДОЗ. Значения же 
эффективной дозы для этой процедуры, проводимой в 
других странах, оказались как выше, так и ниже средне-
го значения для СПб и ЛО. 
Рис. 2. Средние эффективные дозы 
в 49 рентгеновских кабинетах СПб и ЛО 
у взрослых пациентов при проведении 
рентгенографии легких в прямой 
проекции
Рис. 3. Средние эффективные дозы 
в 48 рентгеновских кабинетах СПб и ЛО 
у взрослых пациентов при проведении 
рентгенографии ПОП в прямой 
проекции
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В случае рентгенографии брюшной полости (рис. 4) 
для 37 рентгеновских кабинетов в СПб и ЛО разброс зна-
чений средних эффективных доз от минимального до мак-
симального составляет более 20 раз. Среднее значение 
эффективной дозы в СПб и ЛО по результатам нашего ис-
следования приблизительно в два раза ниже значения, ис-
пользуемого при заполнении формы 3-ДОЗ. Значения эф-
фективной дозы для этой процедуры, проводимой в других 
странах, как и в случае рентгенографии ПОП, оказались 
как выше, так и ниже среднего значения для СПб и ЛО. 
Таким образом, оцененные в результате нашего ис-
следования значения средних эффективных доз при про-
ведении 4 основных рутинных рентгенодиагностических 
процедур в ЛПУ СПб и ЛО свидетельствуют о том, что: 
– средние значения в СПб и ЛО в зависимости от про-
цедуры в 1,3–4 раза ниже значений, рекомендуемых для 
заполнения формы 3-ДОЗ;
– при сравнении с данными зарубежных исследова-
ний отмечается как превышение доз в ЛПУ СПб и ЛО (для 
рентгенографии черепа и легких), так и хорошее согласие 
(для рентгенографии ПОП и БП); 
– существенный разброс значений между различными 
ЛПУ СПб и ЛО указывает на отсутствие стандартизации 
условий проведения этих процедур, возможные суще-
ственные различия в аппаратурном оснащении рентге-
новских кабинетов и внимании медицинского персона-
ла к уровням облучения пациентов, а возможно, и его 
квалификации.
Последний вывод свидетельствует о существенных 
возможностях снижения уровней облучения пациентов 
в рутинной рентгенодиагностике. Как свидетельствует 
опыт европейских стран, эффективным средством сни-
жения уровней облучения пациентов может стать внедре-
ние в практику проведения радиологических исследова-
ний концепции РДУ [11, 12]. 
На рисунках 5 и 6 представлены результаты сравнения 
оцененных на основании собранных нами данных в ЛПУ 
СПб и ЛО в 2009–2010 гг. средних значений эффективных 
доз при сканировании различных областей тела пациен-
та в ходе проведения КТ-исследований со значениями, 
представленными в форме 3-ДОЗ, и аналогичными зна-
чениями, представляющими результаты широкомас-
штабного исследования в Англии [13]. 
Как правило, значения из формы 3-ДОЗ заметно 
выше реальных данных, полученных на основе прото-
колов КТ-исследований в ЛПУ СПб и ЛО. Лишь в 17% 
случаев были отмечены превышения средних значений 
эффективных доз в ЛПУ СПб и ЛО над значениями из 
формы 3-ДОЗ: при сканировании черепа (5 значений), 
брюшной полости (1 значение), таза (3 значения). Таким 
образом, как и в случае рутинной рентгенодиагностики, 
использование значений эффективной дозы из формы 
3-ДОЗ приводит в большинстве случаев к завышенной 
оценке уровней облучения пациентов. Вариабельность 
значений эффективных доз при проведении однотип-
ных КТ-исследований в различных ЛПУ СПб и ЛО до-
стигает коэффициента 10, что ниже, чем в рутинной 
рентгенодиагностике. Это говорит о большей стандар-
тизации протоколов проведения КТ-исследований и 
однотипности аппаратурного обеспечения. Средние 
значения эффективных доз при проведении однотипных 
КТ-исследований в Англии довольно близки (в пределах 
10–20%) к аналогичным значениям в СПб и ЛО. 
Уровни облучения пациентов при проведении интервен-
ционных исследований выше, чем при КТ-исследованиях, 
и значительно выше, чем при рутинной рентгенодиагно-
стике. При этом дозы в коже могут приближаться к порогу 
детерминированных эффектов (2–3 Гр) и в отдельных слу-
чаях превышать его. В связи с этим система контроля доз 
у пациентов при проведении интервенционных исследо-
ваний должна включать как контроль эффективной дозы 
с целью уменьшения риска стохастических эффектов, так 
и контроль облучения кожи с целью предотвращения де-
терминированных эффектов [3]. 
Рис. 4. Средние эффективные дозы 
в 37 рентгеновских кабинетах СПб и ЛО 
у взрослых пациентов при проведении 
рентгенографии брюшной полости
в прямой проекции
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Рис. 6. Средние эффективные дозы при проведении КТ-исследований брюшной полости
и таза  в ЛПУ СПб и ЛО, аналогичные значения из формы 3-ДОЗ и в Англии [13]
Рис. 5. Средние эффективные дозы при проведении КТ-исследований черепа и грудной клетки в ЛПУ 
СПб и ЛО, аналогичные значения из формы 3-ДОЗ и в Англии [13]
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На рисунке 7 представлен диапазон значений эф-
фективных доз у пациентов при проведении различ-
ных интервенционных исследований в ЛПУ СПб и ЛО. 
Практически для всех видов интервенционных исследо-
ваний разброс оцененных нами значений индивидуаль-
ных эффективных доз более 30 раз. При этом средние 
дозы при проведении интервенционных исследований 
с хирургическим вмешательством (т) в 1,5–3 раза 
выше, чем дозы при диагностике тех же органов (д). 
Максимальные значения эффективной дозы (240 и 
310 мЗв) были получены при хирургическом вмеша-
тельстве в абдоминальной области и области малого 
таза (химио-эмболизация сосудов печени и эмболиза-
ция маточной артерии соответственно). 
Рис. 7. Диапазон значений 
индивидуальной эффективной 
дозы при проведении различных 
интервенционных исследований 
в ЛПУ СПб и ЛО
Рис. 8. Средние эффективные 
дозы при проведении 
интервенционных исследований 
в ЛПУ СПб и ЛО, аналогичные 
значения из формы 3-ДОЗ 
и литературные данные
На рисунке 8 представлены результаты сравнения 
средних значений эффективных доз, рассчитанных для 
интервенционных исследований, проводимых в СПб и 
ЛО, со значениями эффективной дозы из формы 3-ДОЗ и 
с литературными данными [14–21]. Видно, что, в отличие 
от рутинной рентгенодиагностики и КТ-исследований, 
средние значения доз при проведении интервенционных 
исследований в ЛПУ СПб и ЛО (кроме исследований на 
голове) превышают значения из формы 3-ДОЗ (до трех 
раз). Сравнение с данными из зарубежных клиник показы-
вает неплохое согласие обоих наборов значений эффек-
тивных доз, за исключением исследований на брюшной 
полости, выполненных с применением хирургического 
вмешательства. Здесь различия достигают четырех раз. 
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Заключение
Согласно результатам регионального исследования 
уровней облучения взрослых пациентов в ЛПУ СПб и ЛО, 
использование средних расчетных значений эффектив-
ных доз на процедуру, содержащихся в рекомендациях по 
заполнению формы 3-ДОЗ, завышает реальный уровень 
дозы у пациента при проведении рутинных рентгенодиаг-
ностических процедур в 80– 98% случаев, а при проведе-
нии КТ-исследований – в 65–100% случаев, в зависимости 
от типа процедуры. При этом средние значения эффектив-
ных доз на процедуру в СПб и ЛО завышаются в 1,3–4 раза и 
в 1,3–2 раза при проведении рутинных рентгенодиагности-
ческих процедур и КТ-исследований соответственно. При 
проведении интервенционных исследований наблюдается, 
в определенном смысле, обратная картина – лишь при про-
ведении исследований на голове (два из рассмотренных 
восьми видов исследований) значения из формы 3-ДОЗ 
выше (в 1,7–2,2 раза), чем полученные по результатам об-
следования. Для остальных шести видов интервенционных 
исследований реальные значения выше, чем значения из 
формы 3-ДОЗ (в 1,2–2,9 раза). 
Таким образом, существующая практика сбора дан-
ных о медицинском облучении населения РФ в рамках 
статистической формы 3-ДОЗ может существенно иска-
зить реальную картину в части, касающейся уровней об-
лучения пациентов и коллективной дозы медицинского 
облучения. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо:
– продолжить проведение выборочных региональных 
исследований реальных уровней облучения пациентов в 
других регионах РФ;
– по результатам анализа данных об облучении па-
циентов, представляемых в форме 3-ДОЗ, разработать 
предложения по совершенствованию формы и методики 
ее заполнения. 
В заключение приведем результаты сравнения 
средних значений эффективных доз у пациентов при 
проведении рентгенологических исследований в ЛПУ 
СПб и ЛО с использованием различных технологий. 
Из данных, представленных на рисунке 9, видно, что 
средние эффективные дозы у пациентов в ЛПУ СПб и 
ЛО каждый раз увеличиваются приблизительно на по-
рядок при переходе от рутинных исследований к КТ и 
дальше к интервенционным исследованиям, и, как мы 
видели выше, это не является особенностью исследу-
емого в данной работе региона. Аналогичные соотно-
шения уровней облучения пациентов в зависимости от 
технологии медицинского исследования наблюдаются 
во всем мире [9]. Из-за того, что доля высокотехноло-
гичных медицинских процедур (КТ и интервенционные 
исследования) в общей структуре рентгенологических 
исследований постоянно увеличивается [22], мож-
но прогнозировать значительное увеличение уровней 
облучения пациентов в будущем. В США уже в 2006 г. 
годовая эффективная доза медицинского облучения 
населения составила 3 мЗв и практически сравнялась 
с эффективной дозой от природных источников излу-
чения [22]. В связи с этим необходимо развивать и со-
вершенствовать процедуры оптимизации проведения 
медицинских рентгенологических исследований. 
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